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OPTIM的    Cat. 4 EPA评级： 标签上无需警告标语、危险提示，属于EPA指定的最低毒性类别。

OPTIM 33 TB  

请参考原包装获得更加详细的使用说明信息。

按照以下要求获得更好的效果：  
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1. 以45度角拉出OPTIM 33TB湿巾。关闭盖子。

2. 用湿巾清洁物表，去除有机物及可见污渍。

3. 如果物表没有严重污染，可以用一面清洁物表，另一面消毒物表。

4. 如果表面严重污染，先用一张湿巾做清洁，再用另一张干净的湿巾对预先清洁过的物表进行消毒，

并让物表在标签上注明的接触时间内保持湿润，保证消毒效果。

1. 喷洒在无纺布干巾上使用. 不建议直接将消毒剂喷洒在物表。

2. 如果物表没有严重污染，使用一张无纺布即可完成清洁与消毒工作。

3. 如果物表污染严重，先用一张无纺布做清洁；再用第二张做消毒。

提示：不要让OPTIM 33TB在物表过量淤积，使用纱布有可能造成OPTIM消毒液涂抹不均匀，局部药液残
留过多，应尽快擦干。

第一次使用OPTIM

•在使用OPTIM之前，用肥皂

和清水彻底冲洗所有表面。
使用OPTIM清洁消毒物表以后
建议定期使用清水冲洗（不
少于每周一次）！
所有使用化学消毒剂消毒的
物表，都建议定期清洗，避
免消毒剂损伤物表。

•使用OPTIM时，避免混合其他
化学物质！

•不要过量使用OPTIM
•以下材质使用OPTIM：黄铜、铜、氧化铝、金刚砂或钨钢车针以及软塑料，
例如：VITA 根管测量仪面板、  P+C 牙椅控制面板和数字探测头（老式），

 造成掉色/或损坏表面。
•使用含有滑石粉的手套可能会导致表面发黄。

•使用含硫量较高的手套可能会导致异味。

•牙科协会指南建议在清洁和消毒物表时佩戴手套。

注意让物表在标签上注明的接触时间内保持湿润，保证消毒效果。

通过了 EPA有机污物负载条件下的一步清洁与消毒检测。

如不按指导，过量使用，有可能
•


